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摘 要：本文阐述了电感耦合等离子体发射光谱仪中,炬管放置方式对光谱仪性能的影响。讨论了水平式炬管应用在等离子体发射光谱仪后,
与传统的垂直式炬管光谱仪相比较,其分析性能得到大大改善,分析灵敏度显著提高,检测下限明显降低。
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